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	Č.
	Název technického parametru
	Účastník doplní
splněno - nesplněno
ANO  /  NE
	[bookmark: _GoBack]Konkrétní údaje – popis, případně odkaz na místo v nabídce    

	1.
	Ramenní popruhy z nenasákavého a protiskluzového materiálu
Bederní pás z nenasákavého a protiskluzového materiálu s dotahováním po stranách směrem dopředu přes snadno ovladatelné kovové přezky (tzv. „Pull-forward“)
	
	

	2.
	Lhůta pro repasi redukčního ventilu nejméně 10 let od data výroby
	
	

	3.
	Vysokotlaké a středotlaké hadice integrované do rámu nosiče
	
	

	4.
	Lícnice masky s dvojitou těsnící manžetou pro zvýšení bezpečnosti a komfortu uživatele během zásahu
	
	

	5.
	Možnost dodatečné montáže podsvíceného mechanického manometru s vysílačem údajů o tlaku do zobrazovací jednotky v masce (tzv. Head up displeje) a bezdrátovou komunikací s externí jednotkou Bodyguard (tzv. „Mrtvý muž“ – pohybový senzor, teplotní čidlo s pamětí událostí, panické alarmové tlačítko).
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